
MANUEL D’UTILISATION DU BRANCARD PANIER RESCUE 1 (06BR27) 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

ATTENTION ! NE PAS DÉPASSER LA CHARGE DE TRAVAIL SPÉCIFIÉE ; CELA PEUT 
CAUSER DES DOMMAGES AU PATIENT ET/OU AU BRANCARD. 

 

 

NOM DES PRINCIPALES PARTIES 

1. Brancard principal 
2. 4 ceintures 
3. Planche de fixation des pieds 
4. Élingue pour hélicoptère 

 



 

 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

V.1 INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

• Le brancard NF-B1 est exclusivement réservé à un usage professionnel. 
• Utilisez le brancard uniquement comme indiqué dans ce manuel. 
• Avant de mettre le brancard en service régulier, lisez attentivement les instructions 

et pratiquez les procédures de fonctionnement. 
• Utilisez le brancard uniquement lorsqu’il est en parfait état de fonctionnement. 

V.2 POSITIONNEMENT DES CEINTURES 

ATTENTION ! Vérifiez l’état de la corde périmétrique et assurez-vous que les nœuds 
tiennent bien. Le brancard NF-B1 est équipé de quatre ceintures détachables rapidement 
pour immobiliser le patient pendant le transport. 

• Position des ceintures : une ceinture pour immobiliser la poitrine, une pour le 
bassin et deux pour les jambes. 

• Les 4 ceintures de sécurité doivent être fixées sur le brancard comme indiqué sur 

les photos A-B.   



 

V.3 AJUSTEMENT DES CEINTURES 

Toujours informer le patient avant de procéder à tout ajustement. 

• Procédure de détachement rapide : (Photo E)  
o Un côté est une boucle en plastique, l’autre côté est une partie en fer. 
o Détachez les ceintures comme indiqué dans la séquence de photos C-D-E. 
o Sur la photo D, appuyez sur le bouton rouge et tirez la partie en fer vers 

l’extérieur. 
o Engagez les deux parties de la ceinture jusqu’à entendre le clic. 

  

  

 

V.4 PLANCHE DE FIXATION DES PIEDS 

Fixez la planche de fixation des pieds au brancard comme indiqué sur la photo F. 

V.5 LEVAGE ET TRANSPORT 

ATTENTION ! Le brancard doit être manipulé par deux personnes de taille moyenne en 
bonne condition physique. 



• Les opérateurs doivent avoir une force suffisante dans le dos, les bras et les jambes 
pour soulever, poser et pousser, ainsi qu’un bon équilibre physique, des réflexes et 
une coordination musculaire. 

• Le déplacement du brancard avec le patient doit être effectué avec les ceintures 
d’immobilisation attachées et les dispositifs de sécurité insérés. 

• Aucune instruction spécifique supplémentaire n’est nécessaire pour les opérations 
de levage et de transport du patient sur le brancard. 

 

 

V.6 UTILISATION DE L’ÉLINGUE POUR HÉLICOPTÈRE 

ATTENTION ! 

• Il y a 4 élingues pour hélicoptère : 2 longues de couleur jaune pour le bas du corps, 
et 2 courtes de couleur verte pour le haut du corps. (Photos G et H). 

  

 

V.7 FONCTIONNEMENT DE L’ÉLINGUE POUR HÉLICOPTÈRE 

• Connectez la ceinture de levage et le crochet au brancard avant de le soulever. 
• Photo I : Fixez la ceinture de sécurité à travers le petit trou. 
• Photo J : Tournez le bouton pour ouvrir (photo K). 
• Photo L : Verrouillez la ceinture et l’anneau ensemble avec le crochet. 



  

 

 

ATTENTION ! Le déplacement du brancard avec le patient doit être effectué avec les 
ceintures d’immobilisation attachées et les dispositifs de sécurité insérés. 

V.8 EXIGENCES POUR LES OPÉRATEURS ET LEUR FORMATION 

Les opérateurs doivent : 

• Avoir une connaissance pratique du déplacement des patients en situation 
d’urgence ; 

• Être physiquement capables d’assister un patient ; 
• Lire ce manuel et se familiariser avec les procédures décrites ; 
• Connaître le brancard NF-B1 avant de l’utiliser dans des situations réelles avec un 

patient ; 
• Suivre un programme de formation approuvé par le responsable de la formation du 

Service Médical d’Urgence ; 
• Faire vérifier leur formation ; 
• Effectuer des exercices appropriés et être attentifs pour éviter tout risque de 

blessure à la colonne vertébrale. 



I. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

VI.1 PRODUITS DE NETTOYAGE 

ATTENTION ! Les agents de désinfection sont corrosifs. 

• Respectez scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant de l’agent de 
désinfection lors de son utilisation. 

• Consultez le fabricant pour obtenir des garanties sur le degré de corrosivité des 
solutions utilisées. 

• Suivez les spécifications concernant la concentration, la température et les temps 
de réaction. 

• Les intervalles de désinfection doivent être définis par l’utilisateur en fonction des 
besoins, tout en tenant compte des informations fournies dans ce manuel et des 
instructions des produits de désinfection utilisés. 

VII. MAINTENANCE 

VII.1 MAINTENANCE ORDINAIRE 

• Vérifiez le brancard après chaque utilisation ou plus fréquemment si le produit est 
utilisé dans des conditions intensives. 

• L’inspection doit inclure la recherche de tout élément pouvant compromettre 
l’intégrité et le bon fonctionnement du NF-B1, par exemple des pièces pliées ou 
cassées. 

• Pendant l’inspection, effectuez les mêmes tests décrits dans la section « 
Vérification avant utilisation ». 

ATTENTION ! En cas de dommage, mettez le brancard hors service jusqu’à ce que les 
réparations ou remplacements nécessaires soient effectués. 

• Tenez un registre des activités de maintenance effectuées. 

Tous les 30 jours : 

• Nettoyez les parties en caoutchouc avec de l’eau et un détergent, rincez et séchez 
complètement ; 

• Vérifiez toutes les pièces amovibles, y compris les crochets ; 
• Effectuez un examen complet. 

ATTENTION ! EN CAS DE MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG : Pour réduire le 
risque d’exposition pendant l’utilisation, suivez les instructions de maintenance 
contenues dans ce manuel et les réglementations sur la sécurité du personnel établies par 
le responsable du Service Médical d’Urgence. 



VII.2 STOCKAGE 

• Le stockage à long terme doit être effectué dans les conditions suivantes :  
o Le brancard doit être emballé ; 
o La zone de stockage doit être sèche et non exposée au soleil ou aux 

intempéries. 

 

NOTE : Pochette de rangement non incluse. 


